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Controllo di qualità nel laboratorio diagnostico
Definizioni
Controllo di qualità (quality control)
Con il termine controllo di qualità ci si riferisce a
quelle misure che devono essere incluse durante
ciascuna seduta di laboratorio per verificare che il
test stia funzionando adeguatamente. 
Assicurazione della qualità (quality assurance)
definisce quell’insieme di procedure che assicura-
no che i risultati finali riportati dal laboratorio
sono corretti.
Scopo del controllo di qualità è quello di assicu-
rare che i risultati generati dal test siano corretti;
comunque l’assicurazione della qualità deve esse-
re molto più ampia, prevedendo anche il control-
lo dell’accuratezza della fase pre- e post-analitica:
che il test giusto sia eseguito sul campione giusto
e che il giusto risultato e la giusta interpretazione
sia inviata alla persona giusta nel tempo giusto.

Gestione della qualità (Quality assessment).
La gestione della qualità, nota anche come test di
efficacia, è uno strumento per determinare la qua-
lità dei risultati generati dal laboratorio.
La gestione della qualità è una verifica dell’effi-
cacia dell’assicurazione di qualità e del controllo
di qualità. La gestione della qualità può includere
valutazione interne o esterne.
Variabili che possono alterare la qualità dei risul-
tati.
1. Formazione e aggiornamento del personale del

laboratorio;
2. le condizioni dei campioni da esaminare;
3. i controlli usati in ogni corsa;
4. i reagenti;
5. la strumentazione;
6. l’interpretazione dei risultati;
7. la refertazione (trascrizione e presentazione

dei risultati).
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SUMMARY
Nucleic acid detection by amplification (NAT) assays began to be used in diagnostic microbiology about twenty
years ago. Since then, the progress of molecular methods has been continuous and rapid, aimed to obtain more
and more sensitive and specific results and automation.To actually achieve such objectives, microbiology labora-
tories have to use suited quality controls and to participate to external quality control programs. Quality con-
trols for NAT assays need to be adjusted to follow the evolution of the molecular methods.The need of stan-
dardization and suited controls for NAT assays became evident approximately by the middle of ’90 years.Thus
International Standards (IS) were established by the World Health Organization, for the main blood borne virus-
es. Such preparations had a well known concentration expressed as International Units, a new measure unit for
nucleic acid quantitation. Then, IS were used in order to calibrate working reagents and synthetic calibrators.
Another tool for standardization are multicentre studies aimed to verify the performances of participating lab-
oratories using different molecular methods, and allow the comparison of inter-laboratory results.The CoSBio
of AMCLI, as other European organizations, in the last years promoted, some multicentre studies on NAT assays.
The results of such studies demonstrated a good level of diagnostic performances of participating laboratories.
However,with the introduction of the real time PCR (RQ-PCR) a new problem emerged: the variability of results
obtained by molecular methods due to different coefficient of linear amplification. Solutions suggested by
Literature to this and similar problems are examined, mainly focusing on the assessment of the Calibration
curves in the RQ-PCR. Finally, the Authors signal some important fields in the molecular diagnostics, such as the
detection of HPV and the detection of BKV, still lacking of sufficient standardization.
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INTRODUZIONE
La ricerca degli acidi nucleici, soprattutto tramite
tecniche di amplificazione di sequenze geniche
bersaglio, si è affermata in poco più di un venten-
nio in diversi settori della diagnostica microbiolo-
gica, incrementandone significativamente le
potenzialità.
L’origine di questa rivoluzione nella diagnostica
microbiologica si fa risalire alla scoperta di una
DNA polimerasi termostabile (Kary Banks Mullis,
1983); infatti l’uso di questo enzima consentì lo
sviluppo e l’ampia applicazione della reazione
polimerasica a catena (PCR), che è diventata la più
utilizzata reazione di amplificazione del DNA. 
Già nel 1985 Saiki (24) pubblicava una prima
applicazione della PCR per la diagnosi molecola-
re dell’anemia falciforme.
Nel 1988 furono pubblicate le prime applicazioni
della PCR alla diagnostica virologica per la ricer-
ca di HIV(17) e di HHV6 (2).
Nel 1992 furono introdotti i primi kit commercia-
li per la diagnosi di infezione da C. trachomatis e
da HIV.
La tecnica di PCR è stata poi sviluppata in “forma-
ti” diversi, quali la PCR nested e la PCR multiplex,
allo scopo di aumentarne la sensibilità, la specificità
e di adattarla a esigenze diagnostiche di tipo diverso.
Alla PCR si affiancarono negli anni successivi
altre tecniche di amplificazione che contribuirono
al grande sviluppo della diagnostica microbiolo-
gica e soprattutto di quella virologica. Tra le
cosiddette tecniche di amplificazione del bersa-
glio, oltre alla PCR, si è affermata la Nucleic Acid
Sequenze-Based Amplification (4) (NASBA), la
Transcription-Mediated Amplification (TMA)
(10) e la Strand Displacement Amplification
(SDA) (31). Molte sono le applicazioni diagnosti-
che per cui sono state proposte tali tecniche e uno
dei loro vantaggi, in contrapposizione alla PCR, è
l’essere basate su reazioni isoterme e quindi non
dipendenti dalla disponibilità di thermal cycler,
strumento necessario invece per la PCR. I thermal
cycler, soprattutto nei primi anni dopo l’introdu-
zione della PCR, erano strumenti abbastanza
costosi e da aggiungere al già lungo elenco di
strumenti di laboratorio da “controllare” rigorosa-
mente nelle pratiche di controllo di qualità inter-
no dei laboratori. È ben noto ed evidente, infatti,
che variazioni nell’efficienza dei thermal cycler,
nella velocità con cui si effettuano i cambiamenti
di temperatura, la non perfetta uniformità delle
temperature nei pozzetti possono influire in
maniera non lieve sui risultati delle reazioni. 
In aggiunta e in alternativa alla PCR che si basa
sull’amplificazione genica del bersaglio, hanno
trovato impiego diagnostico anche reazioni di
amplificazione di sequenze geniche di rilevamen-

to (sonde molecolari), quali la ligase chain reac-
tion (LCR) (13). Hanno inoltre dimostrato grande
validità anche alcune reazioni di ibridazione basa-
te sull’amplificazione del segnale, quali le tecni-
che branched DNA (bDNA)(29) e hybrid capture
(HC) (27).
Le tecniche di amplificazione genica, la PCR in
particolare, oltre ad avere uno scopo diagnostico
qualitativo, trovano anche una applicazione quan-
titativa. Nel settore diagnostico microbiologico le
tecniche di amplificazione qualitative e quantita-
tive trovano applicazione in quei settori in cui la
ricerca del patogeno è impossibile mediante i
metodi colturali tradizionali oppure richiederebbe
dei tempi particolarmente lunghi di coltivazione,
non adeguati ad uno scopo diagnostico.
Alla necessità di individuazione del o dei patoge-
ni con saggi qualitativi, si è ormai affiancata l’esi-
genza di tecniche quantitative per monitorare la
carica infettante, in particolare in corso di terapia
o in corso di infezioni croniche nel paziente
immunodepresso. Alle metodiche molecolari
quantitative basate sulla tecnica di PCR competi-
tiva end-point, si stanno sostituendo rapidamente
le tecniche di PCR real time (RQ-PRC). Le RQ-
PCR si basano sul monitoraggio costante e conti-
nuo della reazione di amplificazione mediante
incorporazione di un fluorocromo intercalante o
mediante il rilevamento di un segnale emesso da
una sonda marcata.
I saggi di amplificazione genica che vengono uti-
lizzati nel laboratorio diagnostico devono essere
accuratamente standardizzati e validati. La stan-
dardizzazione può essere ottenuta con l’utilizzo di
adeguati controlli interni (run controls), possibil-
mente calibrati su standard internazionali. L’uso
di standard internazionali garantisce l’omogenei-
tà dei risultati tra diversi laboratori e tra diversi
saggi diagnostici. Prima di validare un metodo
quindi, i laboratori devono ottimizzarlo e docu-
mentare il protocollo. Il processo di validazione
include una serie di fasi: 
1. valutazione di una serie di diluizioni di cam-

pioni positivi per determinare il limite di sen-
sibilità del saggio e, nei test quantitativi, deve
essere dimostrata la linearità delle concentra-
zioni testate;

2. determinazione del coefficiente di variazione
del saggio nell’ambito di diverse sedute;

3. la determinazione della sensibilità e la specifi-
cità e il grado di cross-reattività con altro
materiale genomico;

4. si deve assicurare la qualità dell’intero saggio
utilizzando procedure di controllo di qualità
che siano in grado di monitorare il comporta-
mento di differenti lotti di reagenti prima che
un nuovo lotto venga introdotto nel saggio.
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Il principale limite ad un più ampio impiego delle
tecniche molecolari è il loro costo elevato.
Una ragione per cui i saggi commerciali sono
ancora molto costosi è anche la necessità di una
estesa validazione prima che il kit sia immesso sul
mercato poiché i produttori devono garantire l’af-
fidabilità della performance dei loro saggi, assu-
mendo che le istruzioni vengano seguite corretta-
mente.
Come si vede nella tabella 1 (33), riportata a
titolo indicativo, molte di queste tecniche si
sono tradotte in saggi commerciali che sono
stati opportunamente validati e quindi appro-
vati dall’FDA. 
È possibile consultare un elenco aggiornato al
2007 dei test approvati dall’FDA all’indirizzo:
http://www.amp.org/FDATable/FDATableMar07.
doc.
La grande variabilità delle tecniche molecolari
disponibili, a partire dalle fasi di pretrattamento
dei campioni per l’estrazione degli acidi nuclei-
ci fino alle fasi di rivelazione dei prodotti della
reazione, la possibilità di individuare uno stesso
patogeno mediante la ricerca di sequenze diver-
se e la varietà della strumentazione utilizzabile,
fino alla completa automatizzazione delle proce-
dure, rendono indispensabile nel laboratorio dia-
gnostico un efficiente controllo di qualità.

Gli strumenti della standardizzazione:
Standard, controlli, EQC (external quality
control)
L’esigenza prioritaria di un efficiente controllo di
qualità fu messa in luce ed efficacemente dimo-
strata in indagini multicentriche dal confronto dei
risultati dell’analisi di una stessa serie di campio-
ni codificati, ottenuti dai diversi laboratori parte-
cipanti. Uno dei primi studi di questo tipo è quel-
lo di Zaaijer nel 1993 (34), sulla standardizzazio-
ne della PCR nella diagnosi di infezione da HCV.
Esso dimostrò che solo il 16% dei laboratori par-
tecipanti non aveva commesso errori analizzando
un pannello di sieri HCV negativi e positivi a
varie concentrazioni.
Negli anni successivi, altri studi analoghi furono
condotti per la standardizzazione dei metodi
amplificazione molecolare (NAT), particolarmen-
te per la ricerca di alcuni patogeni tra cui HCV e
HIV, di largo impiego in campo trasfusionale.
Questi studi misero in evidenza la necessità di
avere a disposizione dei campioni di riferimento,
internazionalmente riconosciuti, che permettesse-
ro di calibrare i diversi metodi di amplificazione
disponibili, al fine di ottenere risultati sovrappo-
nibili e ripetibili tra i vari laboratori. Nasce così il
concetto di Standard Internazionale (SI) (tabella
2) e di Unità Internazionale (UI), in sostituzione
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Tabella 1. FDA-approved nucleic-acid-based assays for detection of microbial pathogens.



delle varie unità utilizzate per esprimere la con-
centrazione delle sequenze di DNA/RNA bersa-
glio (numero di copie di genomi per ml o genomi
equivalenti per ml; unità di PCR; pg di
DNA/RNA …). 
Il primo SI, approvato dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO) nel 1997 è stato
quello per HCV, frutto di uno studio collaborati-
vo, poi pubblicato nel 1999 (25). Questo studio
multicentrico servì per scegliere, tra le 3 proposte,
la preparazione più adatta a rappresentare l’SI e
per definirne la concentrazione in UI. In base al
titolo medio della preparazione scelta, ottenuto in
saggi a diluizione limite dai diversi laboratori par-
tecipanti, la concentrazione assegnata a questa
preparazione fu di 105 UI/ml. I dati e le indicazio-
ni fornite dallo studio furono poi valutati da parte
del Comitato di Esperti del WHO per la
Standardizzazione Biologica per la definitiva
accettazione. Quel primo SI per HCV RNA
(tabella 2) venne codificato come NIBS 96/790 e
consisteva in una preparazione liofilizzata di
HCV, di genotipo 1, diluito in un criosovranatan-
te HCV-negativo.
In modo analogo, negli anni immediatamente suc-

cessivi, sono stati preparati SI per HIV RNA,
HBV DNA, Parvovirus B19 DNA e HAV RNA,
come riportato in tabella 3.
Data la loro provenienza “naturale”, da campioni
di siero o plasma, gli SI hanno una disponibilità
limitata, ma possono essere utilizzati per calibra-
re working reagents, a concentrazione inferiore
rispetto agli SI, quali, ad esempio, quelli predi-
sposti e distribuiti dal NIBSC e dall’ISS, sempre
costituiti da siero o plasma. Gli standard interna-
zionali servono anche come punto di riferimento
per la definizione dei calibratori, cioè dei reagen-
ti che servono a tarare gli strumenti diagnostici in
modo che abbiano le stesse performance. Mentre
SI (e working reagent) derivano sempre da cam-
pioni di siero o plasma contenenti il virus, diluiti
in plasma negativo sino alla concentrazione desi-
derata, i calibratori sono, generalmente, costituiti
da sequenze genomiche sintetiche (solitamente
plasmidi ricombinanti), a varie concentrazioni a
seconda del tipo dello strumento, del metodo di
amplificazione e del suo coefficiente di amplifica-
zione lineare (CAL). 
L’uso ripetuto e regolare di controlli interni ed
esterni ha, in tempi relativamente brevi, migliora-

to e stabilizzato le presta-
zioni dei laboratori di
microbiologia nelle appli-
cazioni diagnostiche delle
tecniche molecolari.
Questi dati emergono da
diversi studi multicentrici
condotti per valutare l’effi-
cienza diagnostica dei
laboratori partecipanti nel-
l’impiego di tecniche di
amplificazione molecolare
qualitative e quantitative
“classiche” per lo studio di
vari marker virali, partico-
larmente per HCVRNA,
per HBVDNA e per
l’HIVRNA condotti in vari
paesi europei. Anche in
Italia, studi promossi dal

comitato per le Biotecnologie dell’AMCLI (15,
16), effettuati dopo l’introduzione degli standard
internazionali, misero in evidenza un’ottima cor-
relazione dei risultati inter-laboratori; infatti le dif-
ferenze evidenziate tra i vari laboratori rientrava-
no, nella maggior parte dei casi, all’interno di un
intervallo di 0.5 log10 UI/ml, insito nella variabilità
delle metodiche.

Problemi di standardizzazione della RQ-PCR
Con l’introduzione della RQ-PCR, che notoria-
mente ha un CAL molto più ampio delle tecniche
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Tabella 2. Definizione degli standard internazionali secondo WHO

Tabella 3. I principali WHO International Standards
attualmente in uso



133

di amplificazione classiche, si è visto che, in alcu-
ni casi, particolarmente nella determinazione
dell’HCVRNA, i calibratori in uso non riuscivano
a correggere le performaces dei vari strumenti;
pertanto si notavano grosse differenze tra i dati
ottenuti dai vari laboratori.
Infatti, lo studio di Halfon (9) metteva in risalto
come su 486 campioni, analizzati con vari sistemi
di amplificazione molecolare, tra cui una RQ-
PCR, il 2% dei valori ottenuti differivano di oltre
2 log10. Secondo questo autore, la variabilità nella
determinazione della carica virale con l’uso di
differenti metodi analitici, tra cui una RQ-PCR,
potrebbe dipendere da:
a- le differenze nei range del CAL: la RQ- PCR

ha un CAL di circa 2 log10 più ampio delle
altre metodiche (in particolare rispetto alle
metodiche di end-point PCR), ciò potrebbe
portare a delle variazioni nella quantizzazione
delle concentrazioni più alte e più basse che gli
attuali standard non riescono a correggere.
Pertanto l’autore concludeva che il monitorag-
gio della carica virale in un paziente deve esse-
re effettuato sempre con lo stesso, metodo.
Questo era stato evidenziato anche in un
nostro studio multicentrico per la standardiz-
zazione delle metodiche molecolari per la
ricerca di HCVRNA (15);

b- il rapporto tra copie/ml e UI/ml nei vari meto-
di in uso, con diversi CAL, forse troppo ampio
per uniformare le performances dei diversi
sistemi di amplificazione impiegati. Il ricorso
alle UI non riesce, quindi, più a correggere
queste variazioni.

È probabile che il problema sia da attribuire
all’utilizzo dei calibratori piuttosto che agli stan-
dard, che rimangono un punto fondamentale in
tutto il processo di della standardizzazione dei
metodi. È molto indicativo, a questo proposito, lo
studio di Watzinger (32). In questo lavoro viene
messa in evidenza la diversità dei dati riportati in
Letteratura nella determinazione della carica vira-
le in varie infezioni, ottenuti, in molti casi, con
l’utilizzo della RQ-PCR; questa discrepanza,
secondo gli autori, sarebbe dovuta alla grande dif-
fusione di questa metodica che spesso viene uti-
lizzata senza adeguate informazioni sui sistemi di
controllo utilizzati. Forse, ancora più indicativo è
il lavoro di Kay-Yin Lai (12), dove viene riporta-
to testualmente che: nonostante il continuo
aumento nell’utilizzo della RQ-PCR nella dia-
gnosi e nel monitoraggio delle infezioni virali,
non vi sono studi che stabiliscano quali e quanti
calibratori è necessari utilizzare e come devono
essere utilizzati per un efficiente standardizzazio-
ne di questo metodo diagnostico. Diversi altri
studi suggeriscono simili conclusioni, tra cui

anche quello di Ruiz (23), in cui vengono messe
in evidenza le differenze, statisticamente signifi-
cative, tra due metodi diagnostici che utilizzano la
metodologia RQ-PCR nella valutazione della
carica virale da virus di Epstein-Barr.
Pertanto il problema si sposta in una ulteriore
direzione.
Un problema comune alle metodiche di quantizza-
zione basate sulla reazione di PCR end-point che
non è ancora stato superato dalle tecniche di quan-
tizzazione in real-time, è rappresentato da una
diversa efficienza di quantizzazione in rapporto al
genotipo virale. Questo problema è oggetto di un
importante dibattito soprattutto dopo l’introduzio-
ne di metodi di real-time PCR basati sulla tecnolo-
gia TaqMan, per virus ad alta variabilità genetica,
come HIV e HCV (26). I dati più recenti di con-
fronto tra quantizazzione mediante metodi non-
PCR-based, rappresentati per lo più dalla tecnolo-
gia di branched-DNA e real-time PCR per HCV
fanno emergere per alcuni assemblati TaqMan
divergenze di quantizzazione superiori a 1 log,
rispetto al bDNA, che sembrano essere genotipo-
dipendenti (26). La tecnologia TaqMan, infatti, per
la sua costruzione, risulta molto sensibile alla pre-
senza di mis-match nella sequenza amplificata,
che sono tanto più frequenti, tanto più elevata è la
variabilità gentica virale. Nel tentativo di control-
lare questo problema, sono stati più recentemente
introdotti assemblati real-time per virus ad alta
variabilità genetica basati su tecnologie diversa da
quella TaqMan (7).

Le curve di calibrazione (Cc) nella RQ-PCR
Analizzando una serie di studi di autori che pos-
sono essere considerati tra i pionieri di questo
argomento (3, 11, 14, 18), emergono le domande
fondamentali che bisogna porsi nella costruzione
di una curva di calibrazione per la RQ-PCR:
a. quanti calibratori e a quali concentrazioni

devono essere utilizzati nell’impostazione di
una Cc?

b. quando devono essere impostate le Cc rispetto
ad ogni singola corsa di amplificazione (run)?

c. come devono essere conservati i calibratori:
liofilizzati, congelati? (6)

Nel rispondere a questi quesiti devono essere con-
siderati anche i costi: i calibratori, infatti, hanno un
costo non indifferente; secondo lo studio di Kai-
Yin Lai (12), eliminando pochi punti di calibrazio-
ne, in un laboratorio con grande mole di lavoro
routinario, si può ottenere un sensibile risparmio.
Come è noto una Cc per RQ-PCR viene costruita
su due parametri: 
a. numero di copie genomiche/ml presente in

ciascun calibratore (generalmente se ne usano
4), posizionato nell’asse delle X; 
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b. numero di cicli, per ogni calibratore, in cui
viene rilevata la presenza degli ampliconi (Ct),
posizionato nell’asse delle Y;

Così impostata la curva mostra due coefficienti
fondamentali: lo Slope o coefficiente di inclina-
zione angolare e l’y-intercept o punto di interse-
zione della curva sull’asse delle Y. In ogni Cc
questi due coefficienti sono espressi in un valore
numerico; ogni variazione di questi valori si tra-
duce in una diversa efficienza nelle sedute anali-
tiche. Nella figura I viene mostrata una classica
Cc con le deviazioni standard evidenziate in 50
diverse sedute effettuate con gli stessi calibratori;
questi erano costituiti da sequenze genomiche sin-
tetiche conservate a -20°C.
Alcuni autori hanno, pertanto, proposto Cc a
diversa impostazione, che potessero risultare più
agili da usare e meno costose per un minor consu-
mo dei calibratori. Le Cc proposte dai vari autori
possono essere riassunte come segue:
a) every day run curve: Cc che viene calcolata

per ogni singola seduta. In genere vengono
utilizzati 4 calibratori a concentrazioni di 2,
3, 4, 5 log10 copie gnomiche /ml. Alcuni auto-
ri ripetono ogni singolo punto più volte, (12)
e adottano il valore medio. Metodo molto
dispendioso, che può inserire un errore, quale
un’eventuale deviazione standard (σ) troppo
ampia, relativamente a un basso numero di
determinazioni.

b) Stored grand-mean (avenge) curve: la curva
viene calcolata, per ogni punto, considerando
il valore medio ottenuto da numerose determi-
nazioni per ogni singolo calibratore; successi-
vamente la curva viene messa in memoria ed
utilizzata per un periodo di tempo variabile,
durante il quale vengono eseguite diverse
sedute. L’alto numero di determinazioni stabi-
lizza la σ.
Generalmente le curve vengono ripetute ad
ogni sostituzione della lampada dello strumen-

to per evitare al minimo le variazioni di lettu-
ra dovute all’efficienza della macchina (18).

c) Daily imported external curve: anche in
questo caso la curva viene messa in memoria
(avenge curve) e l’impostazione è come la pre-
cedente, tuttavia per ogni singola seduta (run)
viene calcolato il valore dell’y-intercept con
un singolo calibratore, il run control; general-
mente viene utilizzato quello a più basse con-
centrazioni, 2 log10 (11). Analizzando i dati
riportati dai vari autori in studi comparativi,
emerge che i coefficienti di variazione (CV)
dei risultati ottenuti sui campioni studiati con
le diverse Cc considerate erano accettabili, tut-
tavia le Cc che sembravano dare valori con il
più basso CV erano la every day run cuve e la
daily imported external curve (11).

Nel lavoro (12), in cui viene eseguito uno studio
comparativo, con l’utilizzo di tutte e tre le curve
citate, per la determinazione della carica virale da
HBV e da EBV, Kay-Yin Lai considera i valori
ottenuti con la every day run curve (each run
curve) più accettabili rispetto a quelli ottenuti con
le altre due Cc. Inoltre, riporta che l’aggiunta di
un run control ad una curva in memoria (avenge
curve) non dà ulteriori vantaggi, poiché, secondo
i suoi dati, utilizzati per costruire la curva in
memoria, risultava che i valori dello Slope varia-
vano più che quelli dell’y-intercept. Viceversa,
dai dati ottenuti in nostro studio (Mancini, dati
non pubblicati) su 125 pazienti, sottoposti a tra-
pianto d’organo, risultati positivi alla determina-
zione della carica virale per CMV tramite RQ-
PCR, in cui tutti i campioni di plasma venivano
analizzati con tutte e tre le Cc, si sono avute indi-
cazioni diverse. Infatti, i risultati ottenuti con una
curva in memoria più l’utilizzo di un run control,
a una concentrazione di 2 log10, davano dei valori
molto simili a quelli ottenuti con una each run
cuve, con il CV sempre all’interno di uno scarto
pari a +/- 0.2 log10; gli stessi campioni valutati con

una semplice curva in memoria
mostravano uno scarto superiore, +/-
0.5 log10. Le differenze osservate in
questi due studi (Mancini, 12)
potrebbero essere dovute alle diverse
σ relative ai valori utilizzati dai due
laboratori nella definizione dei sin-
goli calibratori delle Cc. Infatti, i dati
da noi impiegati per designare la
curva in memoria (50 per singolo
calibratore, contro i circa 60 nel
lavoro di Kay-Yin Lai (12)) mostra-
vano delle σ molto ristrette che indi-
cavano una bassa variabilità dello
Slope.
Da queste considerazioni appare
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Figura I. Studio della curva di calibrazione per CMV-DNA (ABI Prism 7000)
Slope: -3,47; y- Intercept: 41,45
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chiaro che il problema della standardizzazione
delle tecniche diagnostiche che sfruttano metodi
di amplificazione molecolare è in piena evoluzio-
ne, ma dalla letteratura sull’argomento emerge
che due tra i punti più importanti nella standardiz-
zazione sono:
a. la composizione e la conservazione dei cali-

bratori o standard
b. gli studi multicentrici per il controllo di quali-

tà inter-laboratori.

Stabilità dei calibratori
Sono molte gli studi in cui vengono proposti vari
approcci di tipo statistico/matematico (14), per
ridurre al minimo le variabili che possono altera-
re i dati ottenuti da una tecnica di amplificazione
molecolare. Tuttavia, è ormai accertato che le per-
formances dei diversi lotti di reagenti e una certa
instabilità dei calibratori, durante la conservazio-
ne, sono tra i principali artefici delle differenze
nell’efficienza di una RQ-PCR (6, 11, 14). 
La maggioranza degli autori ritiene che i cali-
bratori/standard debbano essere mantenuti liofi-
lizzati e congelati (11); su quest’aspetto molto
influisce la stabilità dei calibratori. Infatti noi
conserviamo i nostri calibratori a -20°C mante-
nendoli i ghiaccio durante l’uso, e le nostre σ,
come prima riportato (Mancini, dati non pubbli-
cati) sono molto ristrette.
L’utilizzo di un run control, particolarmente quan-
do si usano Cc in memoria (avenge) o le imported
external cuves, oltre a permettere una più precisa
valutazione del valore dell’y-intrcept, può dare utili
informazioni relative al funzionamento dei control-
li. I laboratori dovrebbero conoscere il valore del
range di accettabilità, o della σ, dei valori dei cali-
bratori utilizzati, per poter correttamente valutare i
risultati ottenuti e provvedere di conseguenza.

Controlli esterni di qualità (QCE)
I QCE sono attualmente entrati nella prassi routi-
naria di tutti i laboratori diagnosti-
ci. Tuttavia nei laboratori ove si
utilizzano metodologie di amplifi-
cazione molecolare, la partecipa-
zione a studi multicentrici per il
controllo di qualità inter-laborato-
ri è di fondamentale importanza.
Per questo, il Comitato di Studio
per la Biologia Molecolare
(CoSBioM) dell’AMCLI, già dal-
l’inizio degli anni 2000, ha orga-
nizzato degli studi multicentrici
per valutare il livello di standar-
dizzazione dei laboratori italiani
nella diagnostica microbiologica
molecolare. Un primo studio era

rivolto ai laboratori che effettuavano diagnosi di
infezione da HCV con saggi qualitativi (16); suc-
cessivamente è stato impostato un secondo studio
per la valutazione della standardizzazione delle
tecniche diagnostiche di tipo quantitativo, sempre
per HCV RNA (15). L’indagine policentrica era
sempre preceduta da attente valutazioni del
Comitato su quali campioni-standard dovevano
essere considerati idonei per un QC e gli obiettivi
da raggiungere. In primo luogo, gli standard dove-
vano avere tutte le caratteristiche di un normale
campione clinico e dovevano arrivare ai laborato-
ri integri nella loro composizione. Inoltre il pan-
nello di campioni inviati a ciascun laboratorio
doveva essere a concentrazioni genomiche limite,
relativamente alla sensibilità e alla specificità
degli strumenti analizzati. Infatti, in uno studio per
il QC è conveniente raggruppare i laboratori parte-
cipanti in base alle metodologie analitiche applica-
te, e quindi in base al coefficiente di amplificazio-
ne lineare (CAL) relativo ai metodi in uso.
Oltre a valutare la sensibilità e la specificità ottenu-
ta da ogni laboratorio, è importante valutare anche
la ripetitività del dato; pertanto nella composizione
di un pannello analitico devono esserci campioni
positivi, a varie concentrazioni (oltre a quelle limi-
te), campioni negativi e anche alcuni campioni con
la stessa concentrazione genomica, per una più
completa verifica dell’efficienza di un laboratorio. 
Attualmente, come riportato nella tabella 4, a
livello europeo il più autorevole ente che si occu-
pa di controlli di qualità per i saggi molecolari è il
Quality Control for Molecular Diagnostic
(QCMD), supportato dalla Commissione Europea
e riconosciuto dalla European Society (E.S.) of
Clinical Virology e dalla E.S. of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases. Il QMCD
fornisce controlli di qualità e organizza program-
mi per la valutazione esterna della qualità a livel-
lo Europeo. Questo Ente ha cominciato la sua atti-
vità già dal 1998 con uno studio sugli Enterovirus

MICROBIOLOGIA MEDICA, Vol. 23 (3), 2008 STANDARDIZZAZIONE DEI TEST DI AMPLIFICAZIONE MOLECOLARE

Tabella 4. Enti Internazionali per la Standardizzazzione nella Diagnostica Molecolare
e programmi VEQ nell'ambito della diagnostica molecolare in microbiologia e virologia



e, in questi anni, si è occupato della standardizza-
zione delle tecniche molecolari usate per la dia-
gnosi di molte infezioni, quali, in particolare,
quelle da virus dell’epatite B e C (valutazione
qualitativa e quantitativa degli acidi nucleici e
determinazione del genotipo virale), Chlamydia,
CMV, EBV, HSV, VZV e M. tuberculosis.
Dall’analisi dei dati riportati dal QCMD, si può
osservare, che le performance dei laboratori
migliorano continuamente con la partecipazione a
questi QC. Sono attualmente in fase di studio pro-
gramma di esterni di controllo di qualità su polyo-
mavirus JC e BK, virus dell’influenza A e B,
estendendo in tal modo anche il range di materia-
le biologico dal plasma ad altri materiali come
quelli respiratori. 
Un altro importante organismo scientifico che
propone programmi di verifica esterna di qualità
con controlli calibrati secondo WHO, è rappre-
sentato dal UK National External Quality
Assessment Scheme (NEQAS) attivo da molti
anni in ambito microbiologico, con vasta adesio-
ne da parte dei laboratori italiani. NEQAS ha da
tempo esteso il ricco ventaglio di proposte di
VEQ ai virus epatitici B e C e HIV, sia per la valu-
tazione qualitativa e quantitativa degli acidi
nucleici che per la determinazione del genotipo
virale di HCV e la farmacoresistenza di HIV. Lo
stesso schema prevede anche l’invio di materiali
biologici diversi da plasma, per altre indagini
virologiche sempre di tipo molecolare, come
liquor cefalorachidiano per i test molecolari sui
virus erpetici (HSV 1 e 2, VZV, CMV e EBV) o
altri materiali per indagini molecolari in ambito
batteriologico, micologico, parassitologico e
micobatteriologico. Più recentemente, il program-
ma si è esteso a CMV.

Alcune delle standardizzazioni da affrontare:
HPV e polyomavirus BK (BKV)
I sistemi attualmente disponibili per la diagnosi di
infezione da HPV ad alto rischio oncogeno si
basano fondamentalmente sull’ibridazione del-
l’acido nucleico bersaglio con sonde marcate e
amplificazione del segnale delle sonde (Hybrid
Capture, HC) oppure su saggi di amplificazione
genica con successiva genotipizzazione mediante
sonde marcate. Il sistema HC, che utilizza un pool
di sonde per la ricerca di 13 genotipi di HPV pre-
valenti ad alto rischio, è l’unico sistema attual-
mente approvato dall’FDA. Altri test che preve-
dono l’amplificazione della sequenza genica ber-
saglio e successiva genotipizzazione mediante
sonde specifiche sono comunque disponibili com-
mercialmente e portano il marchio CE. I diversi
saggi di PCR commerciali e “in house”, descritti
in Letteratura, amplificano diverse sequenze del

genoma di HPV (prevalentemente L1, E6 e E2) e
nell’ambito dei diversi amplificati è possibile poi
tipizzare un diverso numero di genotipi (1, 8, 30). 
I principali problemi di standardizzazione sono
relativi all’efficienza con cui sono identificati i
diversi genotipi nell’ambito di uno stesso amplifi-
cato, la presenza di infezioni sostenute da più
ceppi di HPV, il numero di genotipi ad alto rischio
che possono essere identificati nell’ambito di uno
stesso amplificato e l’assenza di cross reattività
nell’identificazione di diversi genotipi nell’ambi-
to dello stesso amplificato.
È auspicabile un controllo di qualità che permetta
la normalizzazione dei diversi saggi disponibili,
anche al fine di monitorare l’impatto della vacci-
nazione (19, 20). Purtroppo, non ci sono fonti
naturali di materiale biologico per preparare dei
reagenti standard tipo-specifici. Generalmente, i
campioni biologici contengono poche copie di
genomi di HPV e nello stesso campione sono pre-
senti genotipi diversi. Inoltre, non sono disponibi-
li, attualmente, metodi colturali adatti per produr-
re standard di HPV in sistemi cellulari in vitro.
Pertanto, i reagenti utilizzabili come controlli
sono rappresentati da plasmidi contenenti le inte-
re sequenze genomiche di HPV di genotipi diver-
si. In un primo studio multicentrico internaziona-
le promosso dall’WHO per la ricerca di HPV (21)
è stato utilizzato un panello di 8 plasmidi conte-
nenti l’intera sequenza di DNA di HPV 6, 16, 18,
31, 33, 35, 45, e 52, rispettivamente, ad una con-
centrazione di circa 1011 genomi/ml. Per simulare,
per quanto possibile, le condizioni dei campioni
naturali, il DNA plasmidico veniva diluito nel
DNA genomico di cellule epiteliali C33A, una
linea proveniente da un carcinoma cervicale
umano, HPV negativo.
La necessità di diagnosticare una infezione da
polyomavirus BK è emersa negli ultimi anni in
relazione, soprattutto, all’aumento della nefropa-
tia polyomavirus associata (PVAN) nei trapianta-
ti renali e alla necessità di fare una diagnosi diffe-
renziale in funzione delle diverse possibilità tera-
peutiche. Essendo un virus che causa infezioni
latenti, le riattivazioni, soprattutto nei pazienti
immunodepressi, sono frequenti, ma solitamente
le manifestazioni cliniche sono accompagnate da
una carica virale elevata nelle urine e anche nel
siero. Da qui l’esigenza ai fini diagnostici di
disporre di saggi di tipo quantitativo. Diversi
saggi di PCR “in house” sono stati descritti in let-
teratura (5, 22, 28), alcuni saggi di real time PCR
sono attualmente disponibili commercialmente,
almeno 2 dei quali con marchi CE. La standardiz-
zazione dei metodi quantitativi è particolarmente
necessaria in quanto sono proposti in Letteratura
dei livelli di carica associati allo sviluppo delle
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manifestazioni cliniche e quindi all’esigenza di
interventi terapeutici.

CONCLUSIONI
I dati riportati complessivamente suggeriscono
alcune considerazioni conclusive:
- la standardizzazione è ancora carente in diver-

si settori della diagnostica microbiologica
molecolare, come illustrato degli ultimi due
esempi citati;

- l’evoluzione delle metodiche molecolari può
richiedere una verifica e un adeguamento dei
controlli da utilizzare nelle reazioni;

- sono ancora pochi gli SI o anche i controlli
internazionalmente riconosciuti

- attualmente il QCMD e il NEQAS sono i prin-
cipali enti che a livello europeo promuovono
la standardizzazione delle tecniche molecolari,
tramite programmi di verifica esterna della
qualità.

Tuttavia i laboratori italiani che hanno partecipa-
to a questi studi, benché siano aumentati negli
ultimi anni, non sono stati molti. Questa conside-
razione e il fatto che da questi studi non si ha una
chiara visione della realtà locale, suggeriscono
l’esigenza di un organismo che si occupi della
programmazione e dell’organizzazione di QC in
ambito nazionale, anche se, auspicabilmente, in
stretta collaborazione con il QCMD e il NEQAS.
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