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Introduzione
La determinazione degli anticorpi di classe IgG ed IgM è
eseguita di routine per la valutazione dello stato immune di
donne in gravidanza. Presso il nostro laboratorio viene uti-
lizzato il test VIDAS RUB IgG II (bioMèrieux) per la ricer-
ca anticorpale delle IgG e il test Enzywell Rubella IgM
(DIESSE Diagnostica Senese SpA) per la ricerca delle IgM. 
Materiali e metodi
Sono stati analizzati in totale 124 campioni di routine al fine
di valutare la concordanza dei test Chorus Rubella IgG e
Chorus Rubella IgM rispettivamente con il test VIDAS RUB
IgG II ed Enzywell Rubella IgM.
Risultati
Ricerca IgG anti-Rosolia:
Su 124 campioni, 123 hanno dato risultato concordante tra i
due sistemi diagnostici (99,2%); in particolare, 111 campio-
ni risultavano concordemente positivi e 12 concordemente
negativi. Il campione discrepante risultava negativo con
VIDAS (3,0 UI/mL) e dubbio (8,3 UI/mL) con il sistema
Chorus.

Ricerca IgM anti-Rosolia:
Su 124 campioni analizzati, 120 davano risultati concordan-
ti tra i due sistemi diagnostici (96,8%). In dettaglio, 111 risul-
tavano concordemente negativi, 8 concordemente positivi ed
1 dubbio. Per quel che riguarda i 4 campioni discordanti, in
due casi si trattava di risultati negativi con il sistema Chorus
e dubbi con il kit Enzywell, un caso risultava positivo (indi-
ce 2,2) al Chorus e dubbio in micropiastra e l’altro dubbio al
Chorus e positivo (indice 1,7) in micropiastra.
Conclusioni
In conclusione, lo strumento Chorus fornisce dei risultati in
buon accordo con quelli ottenuti con i sistemi diagnostici
attualmente in uso presso il nostro laboratorio. Il formato a
singolo dosaggio risulta utile in quanto consente una gestio-
ne più flessibile dei campioni rispetto alla micropiastra.
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